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sayaç sayısı fazla ise RF bandında çakışmalar olacaktır. Zigbee 
protokolünde CSMA/CA ile, OMS standardında ise periyodun 
sabit kalmayıp zamanla erişim numarasına (access number) 
göre değişmesi ile bir tedbir alınmıştır.  
5.4. Pil Ömrü 
Pille beslenen sayaçlarda pil ömrü önemli bir sorundur. Biten 
pillerin sahada değiştirilmesi servis maliyetlerini 
artıracağından genellikle pil ömrü asgari sayaç ömrü kadar 
olması istenir. Avrupa normlarına göre bu süre asgari 10 
yıldır. Kullanılacak pilin ömrü, pil kapasitesi ve sayacın 
ortalama tüketim değerine göre hesaplanır. 
Optimum kapasite değeri üreticiler tarafından beyan edilir. 
Ancak çevre şartlarına göre pilin iç tüketimi (Sd) de hesaba 
katıldığında pilin kullanılabilir kapasite değeri hesaplanır. 
Co optimum kapasite, Ca kullanılabilir kapasite ve Ia ortalama 
tüketim iken;  
 �� = (�� − �� )                                                      (1) 
 ��� Ö��ü =  ��/��                                                   (2) 
                         
Sayaçlarda kullanılmak üzere uzun ömürlü pil olarak şarj 
gerektirmeyen lityum piller (primary lithium battery) tercih 
edilmektedir. Pil seçiminde kapasite ile birlikte pilin pulse 
akımları karşılama kabiliyeti de dikkate alınır. Kesici ünite 
veya haberleşme modülü gibi ağır yükler için pilin akım 
basma kabiliyeti yetersizse ikinci bir pil yada ultra kapasitör 
(EDLC) kullanılabilmektedir.  
Pil ömrü hesaplamasında anlık akım olarak yer alan 
haberleşme modülünün güç tüketiminde haberleşme süreleri 
ve periyodu belirlenmesi gerekir. OMS standardı Cilt.2’de bu 
değerler aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde verilmiştir. 
Tablo 3 : Farklı ortamlar için tüketim bilgisi 
güncelleme sıklığı 
Ölçüm  
Ortamı 
Zorunlu Bilgi Amaçlı 
Ortalama 
güncelleme 
max (dk) 
Yönetim için 
Görüntüleme 
Sıklığı (saat) 
Tüketici için 
Görüntüleme 
Sıklığı (dk) 
Elektrik 7.5 1 15 
Gaz 30.0 1 60 
Isı 30.0 1 60 
Su 240.0 24 - 
Repeater 240.0 - - 
5.5. Future-proof Tasarım 
Sistemde kullanılan birimlerin yıllar geçtikçe güncelliğini 
kaybetmemesi (future-proof) gerekmektedir. Yüksek hızda 
yenilenen bir teknolojide bu ancak kismen sağlanabilir. 
Elektrik hattı ile beslenen ve yönetim yazılımına doğrudan 
bağlı birimler için yazılım güncellemesi bir çözüm olur. Ancak 
pille beslenen sayaçlar için bu hiç te o kadar kolay değildir. 
Sistemin en uç noktası olan sayaçlar için hazırlanabilecek en 
akılcı çözüm haberleşme modüllerini sayacın metrolojik  
özelliklerini bozmadan değiştirilebilir yapmaktır.  İlerleyen 
yıllarda yüksek verim veya yeni bir teknolojiye haiz bir modül 
geliştirildiğinde eskisini çıkarıp, yenisini takmak suretiyle 
sayaç ölçeğinde güncelleme tamamlanmış olur.  
6. SONUÇ 
Yakın gelecekte akıllı şebeke ve AMI sistemine ait yatırımlar 
elektrik sayacı ile birlikte gaz, ısı ve su sayaçları ortamı içinde 
de yapılacaktır. Modern şebeke yapıları oldukça büyük ve 
karmaşık olacaktır. Bu makalede yeni şebeke ihtiyaçlarını 
daha iyi anlamaya ve karşılaşılan zorlukları değerlendirmeye 
çalıştık. Kurulacak sistemde future-roof ve inter-operable yapı 
sağlanamazsa, yatırımlar kısa sürede eskimiş, 
güncellenemeyen, yeni tedarikçilere açık olmayan bir hal 
alacak ve yeni yatırımlar yapmak zorunda bırakacaktır. 
Beklentimiz ülkemiz genelinde bu konuda yapılacak 
yatırımlarda tarafların uluslararası standardları referans alması 
ve sistemlerin gereksinimlerini güncel standardlar ve ülkemiz 
şartlarına uygun şekilde hazırlamalarıdır. 
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ÖZETÇE 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal gazın kullanım 
alanlarının yaygınlaşması ve miktarının artması beraberinde 
doğal gazın ölçümünün daha hassas ve doğru yapılmasını 
gündeme getiriyor. Bunun yanında doğal gazın ülkemizde 
1990'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlamasının 
ardından birçok şehrimizde artık alt yapının büyük kısmının 
tamamlanmasıyla birlikte faturalandırmaya esas teşkil eden 
ölçümün daha doğru ve güvenilir şekilde yapılmasına doğru 
bir yönelişin olduğu dikkatleri çekiyor.  
Bilindiği üzere doğal gazın faturalandırmaya esas teşkil eden 
miktarı enerji birimi üzerinden yapılmaktadır. Sıkıştırılabilir 
bir gaz akışkan olan doğal gaz bir dizi ölçüm prosesinden 
sonra nihai ölçüm sonucuna dönüşmektedir. Bu ölçüm 
prosesinde ise bir çok cihaz ve ekipman görev yapmaktadır. 
Bu noktada sektörde yaygın olarak Korrektör(Düzeltici) yada 
Flow Computer(Akış Bilgisayarı) ismiyle bilinen Elektronik 
Hacim Düzeltme Cihazları(EHD) öne çıkmaktadır. Diğer 
taraftan şimdi ve gelecekte şebekelerin yönetilmesinde veri 
sağlayıcı olması yönüyle EHD cihazları ayrı bir önem 
taşımaktadır.  
Bu çalışmayla birlikte doğal gaz şebekelerinin hem ölçüm hem 
de veri sağlayıcısı olması yönüyle kritik konumdaki EHD 
cihazlarının temel çalışma prensipleri, standartları, uygulama 
alanları üzerinde durulacak, diğer taraftan ülkemizde bazı 
yönleriyle gelişme aşamasında olan mevzuatın bölgesel ve 
uluslararası karşılaştırması yapılarak, doğal gaz sektöründe 
güvenli ölçüm sisteminin kurulması için bir model 
belirlenmeye çalışılacak ve çeşitli öneriler ortaya 
konulacaktır. 
Aynı zamanda ülkemizde kapsamı itibariyle ilk ve tek akredite 
laboratuvar konumundaki UGETAM Elektronik Hacim 
Düzeltme Laboratuvarının kurulum ve akreditasyon 
tarihçesinden bahsedilerek, teknik kapasitesinden ve sektöre 
sağlayacağı hizmetten bahsedilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
As in the world and in our country, with the expansion of 
natural gas usage along with increasing amount of natural 
gas, the importance of more precise and accurate 
measurement has raised rapidly.  
Besides, after the beginning of natural gas usage expansion in 
many cities by 1990s, with the completion of the 
infrastructure, it is obviously seen that there is a tendency for 
measuring more accurately and reliably for invoicing process 
of natural gas. 
As it is known, the amount of natural gas constituting the 
basis of invoicing is carried out with unit of energy. As a 
compressible gas fluid, natural gas is calculated as final 
transformed value after a series of measurement process. In 
this measurement process, multiple devices and equipment 
serves. At this point, Electronic Volume Converter Devices 
knowns as Correctors or Flow Computers are widely known 
in the industry. 
On the other hand, in the management of networks now and in 
the future, corrector devices  have an important aspect as data 
providers. 
Together with this study, we will focus on natural gas 
networks and measurement as well as corrector devices’ 
critical status for data provider aspect, basic working 
principles, standards and its applications. On the other hand, 
in our country, a new approach for under development 
legislation will be supplied by  comparison of regional and 
international aspects for assuring safe and reliable 
measurement of natural gas industry and will try to determine 
a model. 
At the same time, as the first and only accredited laboratory 
position in Turkey, it will be mentioned about the history of 
UGETAM Electronic Volume Converter Laboratory 
installation and accreditation process by indicating technical 
capacity and services to the industry. 
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1. DOĞALGAZIN ÖLÇÜMÜ VE ELEKTRONİK 
HACİM DÜZELTME CİHAZLARI  
Doğalgazın faturalandırmasında varolan en geçerli 
yöntem enerji miktarı üzerinden yapılan 
faturalandırmadır. Çünkü doğalgaz bir enerji maddesidir 
ve ondan beklenen sonuç olarak sağlamış olduğu 
enerjidir. Doğalgazın enerji miktarı(fiziksel miktar ve 
kimyasal miktar) ölçümü ve faturalandırma süreci 
karmaşık bir işlemler dizisidir. Bunun sebeplerinden en 
başta gelenleri doğalgazın bir gaz olarak sıkıştırılabilen 
bir akışkan olması, sıcaklık, basınç ve kompozisyonuna 
bağlı olarak hacimsel büyüklüğünün değişmesi, diğer 
taraftan ise doğalgazın bileşimindeki değişimlerin 
doğrudan enerji değerine yansımasıdır. Bu gibi sebepler 
doğalgazın ölçümünde birden çok ölçme ekipman ve 
cihazını kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. 
Doğalgazın hacimsel miktar olarak ölçümü 
sayaçlar(diyaframlı rotari yada türbin, ultrasonik tip 
sayaçlar gibi)     kullanılırken, doğalgazın bileşim 
oranlarının ve kalorifik, bağıl yoğunluk gibi 
parametrelerinin tespiti için kromotograf cihazları 
kullanılmaktadır.  Özelikle de basınç, sıcaklık ve 
kimyasal bileşime göre gazın sıkıştırılabilirlik 
özelliklerinin tespiti ve sonuçta kütlece miktar tespitinde 
Elektronik Hacim Düzeltme Cihazları (EHD) 
kullanılmaktadır. EHD cihazlarından gazın standart 
hacim değeri(kütlece miktarı) hesaplanır.  EHD cihazları 
bir anlamda ölçüm sisteminin veri toplama ve işleme-
derleme enstrümanı olarak görev yapmaktadır. Bu 
durum EHD cihazlarını doğalgazın faturalandırma ve 
ölçüm sisteminin en önemli parçası haline getirmektedir. 
İlave olarak EHD cihazlarında üretilen verilerin 
elektronik olarak sağlanması bu verilen toplanmasını 
yada kolay bir şekilde uzak merkezlere iletilmesini ve bu 
merkezlerde işlenmesini-derlenmesini imkan dahilinde 
tutmaktadır. Bu yönüyle de SCADA sistemlerinin 
önemli bir enstrümanı konumundadır. Diğer bir deyişle 
doğalgaz şebekelerinin ölçüm kısımlarının akıllı (smart) 
hale getirilmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir.  
Fakat bu aşamada karşımızda aşılması gereken önemli 
problemlerimiz vardır. Bu sorun-problemin temel 
kaynağı akıllı şebekeler diye tarif ettiğimiz sistemlerin 
almış oldukları verileri bizim belirlemiş olduklarımız 
hariç olmak üzere sorgulamadan iletmeleri ve 
işlemeleridir. Bu noktada bu cihazların sağlamış 
oldukları verilerin güvenliği bizim en başta gelen 
sorunlardandır.  
Geleneksel olarak bilindiğinin tersine ölçme sistemleri 
elektronikleştikçe ya da dijitalleştikçe daha iyi ölçüm 
yapar gibi bir yargı doğru değildir. Bir analog ölçüm 
cihazı da pek ala kaliteli ölçüm yapabilir. Burada 
kaliteyi belirleyecek olan doğruluk, çözünürlük, 
belirsizlik, drift vb. temel kavramlardır. 
Ölçüm cihazı için bu tanımlarının karşılığının 
verilmesidir.   
EHD cihazları gaz sistemine Şekil-1’de görüldüğü gibi 
bağlanır. Bu şekilde gaz sistemindeki basınç ve sıcaklığı 
anlık olarak alarak, sayaç tarafından m3 olarak sağlanan 
hacim miktarını sıkıştırılabilirlik formülleri sayesinde 
standart hacme (Sm3) dönüştüren temel ekipmandır. Bu 
arada hesaplama formülasyonları online yada offline 
olarak gazın fiziksel yada kimyasal bileşimlerini almak 
durumundadır.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1: EHD cihazının gaz hattına bağlantı bağlantısı 
2. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER  
EHD cihazları TS EN 12405-1 Gaz Sayaçları – 
Dönüşüm Tertibatları – Bölüm 1:Hacim Dönüşümü (Gas 
meters – Conversion devices – Part 1: Volume 
conversion) standardına uygun olarak üretilir. Bu 
standart Tip-1 olarak tarif edilen entegre bütünleşik 
yapıları ve Tip-2 olarak tarif edilen Akış 
Bilgisayarlarının özelliklerini içerir. Burada özellikle 
dikkat edilmesi gereken Tip-1 olarak tarif edilen 
“korrektör” ismiyle yaygın şekilde kullanılan cihazların 
basınç ve sıcaklık sensörleriyle birlikte kalibrasyondan 
geçirilmiş olması ve üzerinde yapılabilecek bir 
değişiklikte tüm sistemin birlikte kalibrasyondan 
geçirilmesi gerekliğidir. 
Diğer taraftan EHD cihazları Avrupa bölgesi zorunlu 
“CE markalama” sistemine tabi olmasıdır. Bu çerçevede 
EHD cihazları 07.08.2008 tarih ve 26960 nolu resmi 
gazetede yayımlanan MID 2004/22/AT Ölçü Aletleri 
Yönetmeliği kapsamında CE markası taşıması gereken 
ürünler kapsamındadır. Ülkemizde üretilsin ya da ithal 
edilsin, ülkemize girecek ve kullanılacak EHD 
cihazlarının CE markası taşıma zorunluluğu mevcuttur. 
EHD 
Sayaç 
Basınç   
bağlantısı Sıcaklık 
bağlantısı 
Sinyal 
bağlantı
 
                        
Bu yönetmelik kapsamında EHD cihazlarının taşımaları 
gereken temel özellikler tanımlanmış bulunmaktadır. Bu 
cihazları ölçüm sistemlerinde faturalandırma amaçlı 
kullanacak kurum, kuruluş ve kişilerin ilk dikkat 
edecekleri husus budur.  
 
EHD cihazları için en önemli hususlardan biri de 
hesaplama sistemleridir. EHD cihazlarının hesaplama 
formülasyonları TS EN ISO 12213-1 Doğalgaz – 
Sıkıştırma Faktörü Hesaplanması – Bölüm 1: Giriş ve 
Kılavuz, TS EN ISO 12213-2 Doğalgaz – Sıkıştırma 
Faktörü Hesaplanması – Bölüm 2: Molar Bileşim 
Analizi Kullanılarak Hesaplama ve TS EN ISO 12213-2 
Doğalgaz – Sıkıştırma Faktörü Hesaplanması –         
Bölüm 3: Fiziksel Özellikler Kullanılarak Hesaplama 
standartlarında tarif edilmiştir. 
Bu standardın birinci bölümünde formülasyonlarla ilgili 
genel tanımlama ve tanıtımlar verilmiştir. İkinci bölümü 
gazı kimyasal bileşimine göre hesaplama 
formülasyonları, üçüncü bölümünde ise fiziksel 
özellikler(Isıl değer, bağıl yoğunluk gibi) kullanılarak 
daha basitleştirilmiş metot verilmektedir. Burada en 
önemli soru bu standartlar çerçevesindeki 
formülasyonların hangi şartlarda kullanılacağıdır. Bu 
formülasyonlar içlerinde bazı ölçüm belirsizlikleri 
barındırmaktadır. Bu sebeple kullanılan ölçüm sistemine 
göre bu formülasyonların belirlenmesi gerekmektedir. 
Şekil-2’de Molar bileşim analizine göre hesaplama 
yapan AGA8-DC92 denkleminin sıcaklık ve basınca 
göre belirsizlik sınırları gösterilmiştir.    
Şekil-3 ‘de ise fiziksel özellikler kullanılarak hesaplama 
yapan SGERG-88 formülasyonunun sıcaklık ve basınca 
göre belirsizlik sınırları verilmiştir. Her iki şekil birlikte 
değerlendirildiğinde esasen bu formülasyonların 
kullanım şartlarına göre düşük ya da yüksek ölçüm 
belirsizlikleri üreteceği ve bunu doğal sonucu olarak da 
ölçüm yaptıkları noktalarda ölçüm düşük yada yüksek 
ölçüm hatalarına sebep olacağı gerçeğidir. Bu açıdan 
bakıldığında Molar bileşim analizine göre hesaplama 
yapan metodların daha geniş bir band içerinde daha 
düşük belirsizlikle sonuç verdikleri görülür. Bu açıdan 
bakıldığında molar bileşim yöntemine göre hesaplama 
yapan formülasyonların daha yüksek basınçlarda  
kullanılması gerekirken, fiziksel özellik yöntemine göre 
hesaplama yapan formülasyonların kullanım alanlarının 
düşük basınç basınçlarla sınırlandırılması gerekliliğidir.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: AGA8-DC92 sıkıştırılabilirlik formülü için 
belirsizlik sınırları 
   Şekil 3: SGERG – 88 sıkıştırılabilirlik formülü için 
belirsizlik sınırları 
3. ELEKTRONİK HACİM DÜZELTME 
CİHAZLARININ KALİBRASYONLARI 
Tüm ölçüm cihazlarında olduğu gibi EHD cihazlarının 
da belirli sürelerde kalibrasyon işleminden geçirilmesi 
en başta ve bir çok açıdan olmak üzere teknik bir 
gerekliliktir. Çünkü EHD cihazları daha önce de 
üzerinde durulduğu üzere karmaşık yapıda ölçme 
cihazlarıdır. Cihaza basınç ve sıcaklık verisi sağlayan 
sensörlerinde zaman içerinde ölçüm kaymaları,  sayaçtan 
hacim verisi sağlayan sinyal algılayıcıda zamanla 
bozulmalar söz konusu olabilir.  Diğer taraftan cihazın 
elektronik ünitelerinde zamanla ölçüm hataları söz 
konusudur. Bunu garanti altına almak üzere bu cihazlar 
belirli sürelerde kalibrasyon işlemine tabii tutulup, 
gerektiğinde hata sınırları içerine getirmek için ayar 
yapılmak durumundadır.  
Batı ülkeleri incelendiğinde EHD cihazlarının 
kalibrasyonlarıyla ilgili mevzuatta tüm süreçlerin 
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1. DOĞALGAZIN ÖLÇÜMÜ VE ELEKTRONİK 
HACİM DÜZELTME CİHAZLARI  
Doğalgazın faturalandırmasında varolan en geçerli 
yöntem enerji miktarı üzerinden yapılan 
faturalandırmadır. Çünkü doğalgaz bir enerji maddesidir 
ve ondan beklenen sonuç olarak sağlamış olduğu 
enerjidir. Doğalgazın enerji miktarı(fiziksel miktar ve 
kimyasal miktar) ölçümü ve faturalandırma süreci 
karmaşık bir işlemler dizisidir. Bunun sebeplerinden en 
başta gelenleri doğalgazın bir gaz olarak sıkıştırılabilen 
bir akışkan olması, sıcaklık, basınç ve kompozisyonuna 
bağlı olarak hacimsel büyüklüğünün değişmesi, diğer 
taraftan ise doğalgazın bileşimindeki değişimlerin 
doğrudan enerji değerine yansımasıdır. Bu gibi sebepler 
doğalgazın ölçümünde birden çok ölçme ekipman ve 
cihazını kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. 
Doğalgazın hacimsel miktar olarak ölçümü 
sayaçlar(diyaframlı rotari yada türbin, ultrasonik tip 
sayaçlar gibi)     kullanılırken, doğalgazın bileşim 
oranlarının ve kalorifik, bağıl yoğunluk gibi 
parametrelerinin tespiti için kromotograf cihazları 
kullanılmaktadır.  Özelikle de basınç, sıcaklık ve 
kimyasal bileşime göre gazın sıkıştırılabilirlik 
özelliklerinin tespiti ve sonuçta kütlece miktar tespitinde 
Elektronik Hacim Düzeltme Cihazları (EHD) 
kullanılmaktadır. EHD cihazlarından gazın standart 
hacim değeri(kütlece miktarı) hesaplanır.  EHD cihazları 
bir anlamda ölçüm sisteminin veri toplama ve işleme-
derleme enstrümanı olarak görev yapmaktadır. Bu 
durum EHD cihazlarını doğalgazın faturalandırma ve 
ölçüm sisteminin en önemli parçası haline getirmektedir. 
İlave olarak EHD cihazlarında üretilen verilerin 
elektronik olarak sağlanması bu verilen toplanmasını 
yada kolay bir şekilde uzak merkezlere iletilmesini ve bu 
merkezlerde işlenmesini-derlenmesini imkan dahilinde 
tutmaktadır. Bu yönüyle de SCADA sistemlerinin 
önemli bir enstrümanı konumundadır. Diğer bir deyişle 
doğalgaz şebekelerinin ölçüm kısımlarının akıllı (smart) 
hale getirilmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir.  
Fakat bu aşamada karşımızda aşılması gereken önemli 
problemlerimiz vardır. Bu sorun-problemin temel 
kaynağı akıllı şebekeler diye tarif ettiğimiz sistemlerin 
almış oldukları verileri bizim belirlemiş olduklarımız 
hariç olmak üzere sorgulamadan iletmeleri ve 
işlemeleridir. Bu noktada bu cihazların sağlamış 
oldukları verilerin güvenliği bizim en başta gelen 
sorunlardandır.  
Geleneksel olarak bilindiğinin tersine ölçme sistemleri 
elektronikleştikçe ya da dijitalleştikçe daha iyi ölçüm 
yapar gibi bir yargı doğru değildir. Bir analog ölçüm 
cihazı da pek ala kaliteli ölçüm yapabilir. Burada 
kaliteyi belirleyecek olan doğruluk, çözünürlük, 
belirsizlik, drift vb. temel kavramlardır. 
Ölçüm cihazı için bu tanımlarının karşılığının 
verilmesidir.   
EHD cihazları gaz sistemine Şekil-1’de görüldüğü gibi 
bağlanır. Bu şekilde gaz sistemindeki basınç ve sıcaklığı 
anlık olarak alarak, sayaç tarafından m3 olarak sağlanan 
hacim miktarını sıkıştırılabilirlik formülleri sayesinde 
standart hacme (Sm3) dönüştüren temel ekipmandır. Bu 
arada hesaplama formülasyonları online yada offline 
olarak gazın fiziksel yada kimyasal bileşimlerini almak 
durumundadır.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1: EHD cihazının gaz hattına bağlantı bağlantısı 
2. STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER  
EHD cihazları TS EN 12405-1 Gaz Sayaçları – 
Dönüşüm Tertibatları – Bölüm 1:Hacim Dönüşümü (Gas 
meters – Conversion devices – Part 1: Volume 
conversion) standardına uygun olarak üretilir. Bu 
standart Tip-1 olarak tarif edilen entegre bütünleşik 
yapıları ve Tip-2 olarak tarif edilen Akış 
Bilgisayarlarının özelliklerini içerir. Burada özellikle 
dikkat edilmesi gereken Tip-1 olarak tarif edilen 
“korrektör” ismiyle yaygın şekilde kullanılan cihazların 
basınç ve sıcaklık sensörleriyle birlikte kalibrasyondan 
geçirilmiş olması ve üzerinde yapılabilecek bir 
değişiklikte tüm sistemin birlikte kalibrasyondan 
geçirilmesi gerekliğidir. 
Diğer taraftan EHD cihazları Avrupa bölgesi zorunlu 
“CE markalama” sistemine tabi olmasıdır. Bu çerçevede 
EHD cihazları 07.08.2008 tarih ve 26960 nolu resmi 
gazetede yayımlanan MID 2004/22/AT Ölçü Aletleri 
Yönetmeliği kapsamında CE markası taşıması gereken 
ürünler kapsamındadır. Ülkemizde üretilsin ya da ithal 
edilsin, ülkemize girecek ve kullanılacak EHD 
cihazlarının CE markası taşıma zorunluluğu mevcuttur. 
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Basınç   
bağlantısı Sıcaklık 
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Bu yönetmelik kapsamında EHD cihazlarının taşımaları 
gereken temel özellikler tanımlanmış bulunmaktadır. Bu 
cihazları ölçüm sistemlerinde faturalandırma amaçlı 
kullanacak kurum, kuruluş ve kişilerin ilk dikkat 
edecekleri husus budur.  
 
EHD cihazları için en önemli hususlardan biri de 
hesaplama sistemleridir. EHD cihazlarının hesaplama 
formülasyonları TS EN ISO 12213-1 Doğalgaz – 
Sıkıştırma Faktörü Hesaplanması – Bölüm 1: Giriş ve 
Kılavuz, TS EN ISO 12213-2 Doğalgaz – Sıkıştırma 
Faktörü Hesaplanması – Bölüm 2: Molar Bileşim 
Analizi Kullanılarak Hesaplama ve TS EN ISO 12213-2 
Doğalgaz – Sıkıştırma Faktörü Hesaplanması –         
Bölüm 3: Fiziksel Özellikler Kullanılarak Hesaplama 
standartlarında tarif edilmiştir. 
Bu standardın birinci bölümünde formülasyonlarla ilgili 
genel tanımlama ve tanıtımlar verilmiştir. İkinci bölümü 
gazı kimyasal bileşimine göre hesaplama 
formülasyonları, üçüncü bölümünde ise fiziksel 
özellikler(Isıl değer, bağıl yoğunluk gibi) kullanılarak 
daha basitleştirilmiş metot verilmektedir. Burada en 
önemli soru bu standartlar çerçevesindeki 
formülasyonların hangi şartlarda kullanılacağıdır. Bu 
formülasyonlar içlerinde bazı ölçüm belirsizlikleri 
barındırmaktadır. Bu sebeple kullanılan ölçüm sistemine 
göre bu formülasyonların belirlenmesi gerekmektedir. 
Şekil-2’de Molar bileşim analizine göre hesaplama 
yapan AGA8-DC92 denkleminin sıcaklık ve basınca 
göre belirsizlik sınırları gösterilmiştir.    
Şekil-3 ‘de ise fiziksel özellikler kullanılarak hesaplama 
yapan SGERG-88 formülasyonunun sıcaklık ve basınca 
göre belirsizlik sınırları verilmiştir. Her iki şekil birlikte 
değerlendirildiğinde esasen bu formülasyonların 
kullanım şartlarına göre düşük ya da yüksek ölçüm 
belirsizlikleri üreteceği ve bunu doğal sonucu olarak da 
ölçüm yaptıkları noktalarda ölçüm düşük yada yüksek 
ölçüm hatalarına sebep olacağı gerçeğidir. Bu açıdan 
bakıldığında Molar bileşim analizine göre hesaplama 
yapan metodların daha geniş bir band içerinde daha 
düşük belirsizlikle sonuç verdikleri görülür. Bu açıdan 
bakıldığında molar bileşim yöntemine göre hesaplama 
yapan formülasyonların daha yüksek basınçlarda  
kullanılması gerekirken, fiziksel özellik yöntemine göre 
hesaplama yapan formülasyonların kullanım alanlarının 
düşük basınç basınçlarla sınırlandırılması gerekliliğidir.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: AGA8-DC92 sıkıştırılabilirlik formülü için 
belirsizlik sınırları 
   Şekil 3: SGERG – 88 sıkıştırılabilirlik formülü için 
belirsizlik sınırları 
3. ELEKTRONİK HACİM DÜZELTME 
CİHAZLARININ KALİBRASYONLARI 
Tüm ölçüm cihazlarında olduğu gibi EHD cihazlarının 
da belirli sürelerde kalibrasyon işleminden geçirilmesi 
en başta ve bir çok açıdan olmak üzere teknik bir 
gerekliliktir. Çünkü EHD cihazları daha önce de 
üzerinde durulduğu üzere karmaşık yapıda ölçme 
cihazlarıdır. Cihaza basınç ve sıcaklık verisi sağlayan 
sensörlerinde zaman içerinde ölçüm kaymaları,  sayaçtan 
hacim verisi sağlayan sinyal algılayıcıda zamanla 
bozulmalar söz konusu olabilir.  Diğer taraftan cihazın 
elektronik ünitelerinde zamanla ölçüm hataları söz 
konusudur. Bunu garanti altına almak üzere bu cihazlar 
belirli sürelerde kalibrasyon işlemine tabii tutulup, 
gerektiğinde hata sınırları içerine getirmek için ayar 
yapılmak durumundadır.  
Batı ülkeleri incelendiğinde EHD cihazlarının 
kalibrasyonlarıyla ilgili mevzuatta tüm süreçlerin 
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belirlendiği görülmektedir. Bazı ülkeler kalibrasyonu 
laboratuvar ve saha kontrolleri olarak tespit ederken bazı 
ülkelerde sadece laboratuvar ortamında kalibrasyon söz 
konusudur. Kalibrasyon süresi yönüyle incelendiğinde 4-
5 yıllık periyotlarda kalibrasyonların zorunlu tutulduğu 
görülmektedir. 
EHD cihazları için kalibrasyon yöntemi TS EN 12405-1 
Gaz Sayaçları – Dönüşüm Tertibatları – Bölüm 1:Hacim 
Dönüşümü (Gas meters – Conversion devices – Part 1: 
Volume conversion) standardında verilmiştir. Bu 
standartta verilen yönteme göre EHD cihazları tüm 
basınç ve sıcaklık bölgesi taranacak biçimde referans bir 
cihazla karşılattırılmakta ve elde edilen ölçüm hatasının 
%0,5 değerinden daha düşük olup olmadığına 
bakılmaktadır.      
 
4. UGETAM ELEKTRONİK HACİM 
DÜZELTME CİHAZLARI KALİBRASYON 
LABORATUVARI HİZMETLERİ 
Özelleştirmelerle birlikte doğalgaz dağıtımı İstanbul, 
Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi illerimizin dışında da 
son 10 yılda hızla yaygınlaştı. Bu sektörün teknik destek 
kuruluşu olarak UGETAM bu sektör tarafından ihtiyaç 
duyulacak tüm hizmetlerle ilgili gerekli girişimleri 
öncesinden sağlama bilinciyle 2012 yılında Elektronik 
Hacim Düzeltme Cihazlarının kalibrasyon ve ayarlarını 
yapabilen bir laboratuvar çalışmasını tamamlayarak 
sektörün hizmetine sunmuştur. TÜBİTAK projesi olarak 
yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından 
akreditasyon çalışmaları da tamamlanarak 2013 yılı 
içinde TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumundan 
akreditasyon sağlanmıştır. UGETAM EHD Cihaz 
Kalibrasyon Laboratuvarı bu yönüyle Türkiye’nin ilk ve 
tek laboratuvarı konumundadır. Laboratuvarda, birden 
fazla EHD cihazının aynı anda kalibrasyonunun 
yapılmasına yönelik özel bir sistem kurularak TPE Türk 
Patent Enstitüsünden patenti alınmıştır. Bu sistemle 
birden çok ve farklı yazılımla çalışan EHD cihazı eş 
zamanlı olarak kalibrasyon işlemine tabii 
tutulabilmektedir. Uzun kalibrasyon süresine sahip  
EHD cihazları için bu  yöntem son derece önem 
taşımakta, birden çok cihazın kalibrasyonu, marka-
modele bağımlı olmaksızın daha kısa sürelerde 
gerçekleştirilebilmektedir. Diğer taraftan kalibrasyon 
sonucu hata sınırları dışında tespit edilen cihazların 
ayarları da bu laboratuvar bünyesinde yapılabilmektedir.     
                     
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 
Bahsedildiği gibi EHD cihazları doğalgaz 
faturalandırma-ölçüm sisteminin en önemli 
unsurlarından biri olarak durmaktadır. Hatta ülkemizde 
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 
belirlenen yeni serbest tüketici şartlarıyla birlikte EHD 
cihazlarının önemi daha da artmıştır. Gaz dağıtımcıları 
ve Serbest tüketiciler arasında teslim noktalarında EHD 
cihazları kullanılarak daha hassas ölçümler ve dolayısı 
ile daha adil alım-satımlar olacaktır. Ancak bu durumun 
sağlanması için EHD cihazlarıyla ilgili teknik 
düzenlemelerin de eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 
Bu teknik düzenlemeler, en azından, kalibrasyon 
periyotları, yetkili kurumları ve kişileri, kullanılan 
hesaplama algoritmaları ile ilgili sınırlamalara ve 
izinlere yönelik kuralları içermelidir.  
Diğer taraftan EHD cihazı alımında kurum, kuruluş ve 
kişilerin de teknik kriterlere dikkat etmeleri önemlidir. 
En başta EHD cihazlarının MID(Measurament 
Instrument Directive) kapsamında CE markası taşımaları 
önemlidir. 2004/22 AT Ölçü Aletleri Yönetmeliği 
çerçevesinde 2009 yılı sonrasında onay alarak, imal 
edilmiş EHD cihazlarının bu markayı taşımaları kanuni 
biz zorunluluktur.  
Bugün itibariyle EHD cihazlarının kalibrasyon 
şartlarıyla ilgili olarak zorlayıcı bir mevzuat olamasa 
bile dağıtım kuruluşlarının ölçüm sistemlerini güvence 
altına almak için kalibrasyon yaptırmaları önemlidir. 
Burada kalibrasyon yapan sistemler için akreditasyon 
önemli bir ayırt edici unsur olarak durmaktadır. Çünkü 
EHD cihazlarının kalibrasyonlarının yapıldığı 
laboratuvar referanslarının izlenebilir, düşük belirsizliğe 
ve yüksek doğruluğa sahip olmaları önemlidir.   
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SUMMARY 
In this paper Itron introduces a consulting methodology that 
goes beyond the traditional feature to benefit approach, and 
concentrates instead on a problem-focused risk management 
approach. Following five easy steps, risks are identified, 
prioritized, their impact assessed and risk mitigation options 
selected that build the fundament for a risk management 
strategy. 
Working with customers in Turkey, risks on regulatory 
compliance / rate making, supplier dependency, exchange 
rate exposure, timeliness of readings, outstanding 
receivables, meter rightsizing and tamper detection as well 
as their potential impact have been identified, going far 
beyond the usual evaluations of efficiency improvements. 
Using Itron’s new consulting service, utilities in Turkey and 
around the world are assessing whether changing the 
metering infrastructure to smart technologies is adding value 
or not. As proven in Turkey addressing one or two issues 
might be sufficient to pay for a complete roll-out. 
ABSTRACT 
So you are thinking about implementing a smart grid 
infrastructure. You have read all the relevant documentation 
and standards and looked at the newest and most innovative 
technologies. You have even talked to existing smart grid 
users about their experience. But with all of that information 
there is still this lingering question – is smart grid the right 
path for my utility?  
The traditional model to support your decision process is a 
cost-benefit analysis. More often than not, these analyses 
follow a feature oriented approach. Starting from 
technology, the customer implementation environment is 
evaluated and a path is suggested to realize certain benefits 
offered by a specific feature. 
Furthermore smart metering is frequently focused on 
efficiency improvements to the key utility operational 
processes. This is even truer for the gas industry: some of the 
major smart metering drivers for the electricity utilities such 
as peak load reduction or load control do not apply to gas.  
Especially in the quickly developing countries, operational 
efficiency is not a key factor either – low labor costs often 
outbalance the substantial cost of a smart meter 
implementation. 
In this paper Itron introduces its consultancy service for gas 
utilities that follows a much broader, problem focused 
approach. Instead of starting from features and afterwards 
finding problems that can be solved with this technology, 
Itron’s consulting services take a technological neutral 
standpoint and focus on the core building blocks that make 
up a gas utilities’ business model to identify relevant external 
and internal risks.  
In his article, André Wankelmuth, director of strategic market 
development at Itron, provides insight into Itron’s 
methodology and puts a special focus on key findings as they 
relate to the Turkish market. 
 
ÖZETÇE 
 
Demek ki akıllı şebeke altyapısı uygulamayı düşünmektesiniz. 
Konu ile ilişkili tüm dokümantasyon ve standartları okuyup, 
en yeni ve en yenilikçi teknolojileri incelediniz. Hatta mevcut 
akıllı şebeke kullanıcıları ile deneyimleri hakkında 
görüştünüz. Edinilen tüm bilgilerle bile şu daimi soru hala 
mevcuttur – akıllı şebeke idarem için doğru bir yol mudur?   
Karar sürecinizi desteklemek için geleneksel model maliyet-
fayda analizidir. Çoğunlukla, bu analizler özellik odaklı bir 
yaklaşım takip eder. Teknolojiden yola çıkarak, müşteri 
uygulama ortamı değerlendirilir ve spesifik bir özellik 
tarafından sunulan kesin faydaları gerçekleştirmek için bir 
metot tavsiye edilir. 
Ayrıyeten akıllı ölçüm, çoğunlukla idarenin ana işlevsel 
süreçlerinin verimlilik gelişimine odaklanır. Bu durum gaz 
sektöründe daha da doğrudur: azami yük azaltılması veya 
yük kontrolü gibi elektrik idarelerinin başlıca akıllı ölçüm 
faktörlerinin bazıları gaza uygun düşmez.  
Özellikle hızlı gelişen ülkelerde operasyonel verimlilik temel 
etken değildir –düşük işçilik maliyetleri genellikle akıllı 
sayaç uygulamasının büyük maliyetinden daha ağır basar. 
Bu bildiride Itron; gaz idareleri için daha kapsamlı, problem 
odaklı danışmanlık hizmetini tanıtmaktadır. Özelliklerden 
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